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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ   
 

Αρ. Βεβαίωσης:  DIF/A-C- 097/21 

Αιτών / Κάτοχος Βεβαίωσης: 
 

 
ΤΣΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
(TELSA) 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 212, 17123, Ν ΣΜΥΡΝΗ 
 

Ημερομηνία Αίτησης: 21/04/2021 

Περιγραφή  Προϊόντος / Σκοπούμενη 
Χρήση: 

Συσκευή αποστείρωσης αέρα μέσω λαμπτήρων UV, 
εντός κελύφους αλουμινίου.  

Τύπος / S/N Πρωτοτύπου :  
 

Σειρά AKTIN-R PRO II, Air Silent,  
Συσκευές δαπέδου τροχήλατες 
s/n: 19032021-4  
 

Προδιαγραφές Αναφοράς: Οδηγία ΕΕ 25/2006,  ΕΝ 14255-1:2005 

Εγκαταστάσεις Ελέγχου - Δοκιμών: ΤΣΑΤΣΑΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (TELSA) 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 212 & Ψαρών 10, 17123, Ν ΣΜΥΡΝΗ 

  
Έκθεση Ελέγχου, Αρ./Ημ/νία  :   DIF/A-R-097/20 / 01.06.2021 

 
Συνημμένα Έγγραφα  Βεβαίωσης: Τεχνικός Φάκελος κατασκευαστή.  

Αποτελέσματα μετρήσεων  

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κατόπιν διενέργειας μετρήσεων σε δείγμα Συσκευής AKTIN – R PRO ΙΙ, Air Silent,  

έξι λαμπτήρων τύπου PHILIPS 6x16W, (G16T5 G5), βεβαιώνει ότι βάσει των αποτελεσμάτων που 

αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου, υφίσταται Συμμόρφωση με τις  προβλέψεις/απαιτήσεις της 

αναφερόμενης οδηγίας και Προτύπου, όσον αφορά την τήρηση του ασφαλούς ορίου του μέγιστου 

επιτρεπτού υπεριώδους Ακτινοβολισμού, (mW/m²) και της μέγιστης τιμής έκθεσης σε οκτάωρη 

ημερήσια έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (J/m²), (Exposure Limit Valueς). 
 

Η Βεβαίωση αφορά και ισχύει μόνο για τον ελεγχθέντα τύπο του προϊόντος, για επιδαπέδια χρήση, όπως 
αξιολογήθηκε από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στον συγκεκριμένο τόπο ελέγχου. 
 

Ισχύς:  έως Ιούνιος 2023                                  Τόπος/Ημ/νία  Έκδοσης : Αθήνα 01.06.2021 
 

  
 Για την ΕΒΕΤΑΜ  Α.Ε. 

  

  Ι. Δημητριάδης 
  Διπλ. Ηλ/γος Μηχανικός           
  Δ/ντής Γραφείου Αθηνών  

mailto:n.sofianos@mirtec.gr
mailto:volos.office@mirtec.gr
mailto:thiva.office@mirtec.gr
mailto:athens.branch@mirtec.gr
mailto:athens.office@mirtec.gr
mailto:thess.office@mirtec.gr

